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ENRBGISTEIEMENT 


Codification: E-CC-11 
Version; B 
Date; 08/03/2006 
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VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CG/SM 

(screening et confirmation) 
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Numdro d'identification de Tappareil : t\Si> «iJ<J* 

Date: Ji5|o=*lo6 
1 - Sonrce d'ionisation 

MSD Autotune ; Ion 69 ou 219 raajoritair? 

Autotune : Abondance de I'ibn 502 > 3% 

RepeUer<35 
Polaris Ion time > 2 ms 


Oui Non 
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Observations : 

-. " , 

2 - Etanch£Ite da svstfeme 

MSD 

18/69 ( H20), 28/69 CN2), 32/69.(02), 


44/69 (002) < 10% 

Polaris 

Air et ettn : Intensity ion 19 < intensity ion 

Observations : 


3 -Sensibility 


Screening 

Recal / Mix confonne 

Conf 

TP confonne - Fichiw : i a o> t\;«. Kc o i 


ii" conionne - t'ictiier : 


1 Jr* cooionne - tichier : 


TP confonne - Fichler: 


TP confonne - Fichier: 


Oui Non 
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Oui Non 
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Observations : 


Code op6Bteur et paraphe : (^ «^ 
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Cet enregistrement est a archiver dans h classew C-MA-Ech de Vappareil 
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